
仕様書 

1 入札条件 

（1） 入札対象物品名・数量 

本入札の対象物品は下記の物品とする。 

  全身麻酔器の購入(詳細は別紙参照) 

※運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含むこと。 

 

（2） 納入期限 

2025 年 3 月 31 日 

 

（3） 納入場所 

済生会新潟病院（新潟市西区寺地 280－7） 

 

（4） 保守体制 

○1 保守体制 

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。 

○2 支援体制 

年間を通じて 24 時間の連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報

を受けてから、問い合わせに対する回答や故障対応に関するサポートができる体制

であること。 

○3 保証期間 

納入検査確認後、1 年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。 

 

2 設置条件 

（1） 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することが

できなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。 

（2） 取扱説明 

  ○1 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。 

 ○2 操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。 

 

3 指定銘柄 

 入札対象機器は、下記のとおりとする。 

メーカー名 商品名 型番等 

ドレーゲルジャパン株式会社 別紙詳細参照 別紙詳細参照 

 

 



別紙詳細 

1 詳細 

メーカー等 品名・型式・機能等 品 番 数量 

ドレーゲルジ

ャパン株式会

社 

Atlan A350  1 

トロリータイプ A350  1 

ガス電気ミキサー、アドバンスボン

ベサポート. 

 1 

患者ガスモジュール XGM AutoID  1 

Dräger Auto Exclusion、気化器 2 

台 

 1 

Vapor シールド  1 

ガスボンベ 2 本用ホルダー  1 

ボンベ用レンチキット  1 

O2 減圧器、PINインデックス  1 

N2O 減圧器、PIN インデックス  1 

AutoFlow  1 

自発呼吸サポート  1 

エキスパートビュー  1 

アドバンス換気モニタリング  1 

アドバンストレンド  1 

アドバンスガスモニタリング  1 

フレキシブル換気バッグアーム  1 

AGS アクティブ  1 

AGS ホースコネクタ, 8/12mm  1 

マノメーター  1 

跳ね上げ式延長テーブル  1 

Trolley counter weight  1 

ID ウォーターロック 2  12 

サンプルラインセット 10個  1 

USB stick 1GB PDM20-1  1 

耐圧ホース O2、Air、N20 5m  1 

余剰ガス排出ホース  1 

余剰ガス壁側アダプター（川重スト

レート） 

 1 

キャスターガード 4個入り  1 



CLICスタートアップキット  1 

D-Vapor  1 

バポール セボフルラン  1 

プラグインアダプター  1 

注入アダプター  1 

他メーカー製の場合は、上記と同等とする。 

・自動でフレッシュガス構成を制御できる電動ガスミキサーがあること 

 

2 その他 

・運搬、搬入、設置工事、調整費用等を含む。 


